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ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ 

 
№ пункта Категория средств измерений 

1 2 
1 Дозиметры клинические универсальные 
2 Спектрометры излучения человека 
3 Радиометры и радиометрические установки альфа-, бета-, гамма- и нейтронного 

излучения 
 
 
 
 
 

№ 
пункта 

 
 
 

Величина 

 
 

Диапазон измерений 

Наилучшие измерительные 
возможности, которые 
обеспечиваются при определении 
метрологических характеристик 
средств измерений при 
осуществлении государственной 
поверки 

1 2 3 4 5 
1 Мощность 

поглощенной 
дозы 

От 85∙10-3 до 1,2 Гр/мин 
 

Относительная 
погрешность 

 
±4,5 % 

2 Мощность 
кермы в воздухе 

От 42∙10-3 до 10 Гр/мин Относительная 
погрешность 

 
±4,5 % 

3 Активность 
радионуклидов1 

От 39 до 1,7∙104 Бк Относительная 
погрешность 

 
±15 % 

4 Активность 
радионуклидов2 

 

От 2∙106 до 1,85∙1010 Бк 
 

Относительная 
погрешность 

 
±3% 

1 - для спектрометров излучения человека 
2 - для радиометров и радиометрических установок альфа-, бета-, гамма- и нейтронного 
излучения радиометров активности 

 
 

 


